
FT-IR 메뉴얼

1. 컴퓨터를켠다.

2. Spectrum IR 프로그램을켠다. (창이뜨면 ok를누른다.)

3. 베이스라인측정
1) 뚜껑을열고심을돌리면서무언가에걸리는느낌이들때까지내린다.

2) 우측 Setup에 Instrument가눌려있는지확인후백그라운드→ 측정이끝날때까지잠깐기다린다.

3) 원하는파장과 Resolution,반복횟수 설정가능 (건들지않아도된다.)

4. 샘플로딩
1) 샘플은주로갈아서파우더형태로사용한다.
2) 심을올려서옆으로치운뒤홈이찰만큼샘플을넣는다.
3) 심을돌려서아래로내리고뚜껑을닫는다.

5. Sample ID에원하는이름입력 → Scan 클릭→ 측정이끝날때까지잠깐기다린다.

6. 프로그램으로저장
1) File → Save as → … 눌러서폴더지정 → Save
2) 여러개를찍었을경우 Apply all 클릭후 Save

7. 엑셀 파일로저장
1) Export → 폴더 설정→ File forma을 csv로설정→ Apply to all → Export

8. 컴퓨터는끄고기기는끄지않는다.

동영상링크: https://youtu.be/paGLWODwPoo
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